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BAB 4 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Hasil Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Klinik Mitra 62 Krian sidoarjo dengan subjek 

penelitian hasil trombosit pada alat mindray BC-2600. Total sampel yang di 

periksa sebanyak 30 sampel. 

4.2 Pembahasan  

 Berdasarkan hasil penelitiaan yang telah dilakukan dalam kurun waktu 24 

februari sampai juli terhadap pemeriksaan hitung jumlah trombosit dengan alat 

Mindray BC-2600 dengan Prokan PE-6800. Hasil penelitian dapat dilihat table di 

bawah ini.  
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Tabel 1: Data hasil pemeriksaan jumlah trombosit dengan Alat Mindray BC-

2600, Prokan PE-6800 dan kamar hitung. 

N0  

 Kode sampel    

            Hasil Jumlah 

Trombosit 

 

  Kamar 

hitung/mm³ 

Mindray BC-

2600 

Prokan PE-6800 

1. Devi 256.000 243.000 284.000 

2. Rafa  189.000 208.000 179.000 

3. Surya  284.000 314.000 292.000 

4. Soni  109.000   98.000 120.000 

5. Mitha 362.000 327.000 396.000 

6 Fera 215.000 169.000 181.000 

7. Bagas 456.000 482.000 460.000 

8. Miftha 251.000 237.000 248.000 

9. Rani 323.000 319.000 326.000 

10 Fera 2 221.000 208.000 215.000 

11. Sabil 308.000 326.000 317.000 

12. Devi 2 262.000 259.000 249.000 

13. Bilqis 198.000 187.000 177.000 

14. Ahmad 155.000 145.000 162.000 

15. Surya 2 288.000 249.000 271.000 

16. Muslikin 181.000 175.000 194.000 

17. Sulikah 113.000 126.000 103.000 

18. Keysa 116.000 105.000   96.000 

19. Anang 336.000 346.000 328.000 

20. Udin 189.000 205.000 197.000 

21. Arif 231.000 224.000 210.000 

22. Saylendra 347.000 323.000 358.000 

23. Partini 256.000 243.000 284.000 

24. Yogi 209.000 179.000 221.000 

25.    Miftha 293.000 261.000 280,000 

26. Aulia 119.000 121.000 111.000 

27. Udin 205.000 230.000 224.000 

28. Anang2 352.000 340.000 369.000 

29. Arif 2 246.000 239.000 269.000 

30 Rendy 129.000 135.000 124.000 

         Jumlah  7.199.000  7,023.000 7.245.000 

 Rata-rata 239.967 234.100 241.000 

 SD 85,30209 86,7534557 91,31029 

 

 Dari hasil pemeriksaaan jumlah trombosit dari ketiga alat dan metode yang 

berbeda. Didapatkan hasil trombosit yang berbeda, pada hasil pemeriksaan 

trombosit didapatkan jumlah trombosit pada pemeriksaan kamar hitung 5 sampel 
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hasil trombosit di bawah nilai normal. Pada pemeriksaan Mindray BC-2600 ada 6 

sampel jumlah trombosit di bawah nilai normal. Sedangkan pada alat Prokan PE-

6800 didapatkan 5 sampel jumlah trombosit yang di bawah nilai normal.  

 

Gambar 1. Diagram rata-rata hasil jumlah trombosit pada alat Kamar hitung,Prokan PE-

6800 dan Mindray BC-2600 
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Table 2: Hasil selisih jumlah trombosit dari Mindray BC-2600 dan Prokan 

PE-6800 terhadap pengukuran jumlah trombosit dengan kamar hitung 

No. 
Selisih Mindray BC-2600 

dengan kamar hitung 

Selisih Prokan PE-6800 

dengan kamar hitung 

1. 13 28 

2. 19 10 

3. 30 8 

4. 11 11 

5. 35 34 

6. 46 34 

7. 26 4 

8. 14 3 

9. 4 3 

10 13 6 

11. 18 9 

12. 3 13 

13. 11 21 

14. 10 7 

15. 39 17 

16 6 13 

17. 13 10 

18. 11 20 

19. 10 8 

20. 16 8 

21. 7 21 

22. 24 11 

23. 13 28 

24. 30 13 

25. 32 13 

26. 2 8 

27. 25 19 

28. 12 17 

29. 7 23 

30 6 5 

Jumlah 506 425 

Rata-rata 16,86 14,16 

SD 11,36 8,726 

 

 Perhitungan: 

 14,16667 + 8,726 = 22,89 

 14,16667 + 2(8,726) = 31,61 

 14,16667 + 3( 8,726) = 40,845 
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 Berdasarkan table di atas ada 1 (satu) sampel pada mindray dan prokan 

menghasilkan selisih nilai pemeriksaan yang sama. Sedangkan sebanyak 29 

sampel memiliki selisih yang berbeda. Rata-rata selisih hasil jumlah trombosit alat 

Mindray BC-2600 dengan kamar hitung adalah 16,86666667/µl darah  dan rata-

rata selisih hasil jumlah trombosit alat Prokan PE-6800 dengan kamar hitung 

adalah 14,16666667/µl darah.  

Tabel 3: Distribusi jenis alat dengan nilai hasil pemeriksaan jumlah 

trombosit yang mendekati nilai kamar hitung  

Mindray  Prokan  Total  

∑ % ∑ % ∑ % 

10 34,48 19 65,51 30 100 

 

                       

 

Diagram hasil pemeriksaan jumlah 
trombosit pada alat Mindray BC-2600 

dengan Prokan PE-6800 

Mindray

Prokan
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Gambar 1. Diagaram presentase hasil jumlah trombosit pada alat Mindray BC-

2600 dengan Prokan PE-6800 yang nilainya mendekati nilai kamar hitung. 

Berdasarkan pada table 3 dan gambar 1 diagram pie menunjukan 

perbandingan hasil jumlah trombosit pada alat mindray BC-2600 dan Prokan PE-

6800 adanya perbedaan hasil dimana pada alat Prokan selisih 

hasil jumlah trombosit lebih mendekati kamar hitung adalah 65,51 persen. 

Sedangkan pada alat Mindray selisih dari kamar hitung adalah 34,48 persen. 

Dimana pada alat prokan mendekati pada kamar hitung dibandingkan dari alat 

mindray. 
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